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1. Besluta om utrangering av anläggningsförda 

luftmätningsinstrument.  
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Bakgrund 

Den 17:e oktober 2018 körde en personbil in SLB-analys mätvagn 

på Hornsgatan. I mätvagnen fanns det ett flertal mätinstrument, 

datorer med mera. De flesta av dem förstördes i samband med 

trafikolyckan. 
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Mätningarna på Hornsgatan har pågått kontinuerligt sedan början på 

90-talet och är den plats där många olika luftföroreningar mäts, dels 

för att följa haltutveckling och dels för att utvärdera olika åtgärder 

som syftar till att förbättra luftkvaliteten. I mätvagnen pågick 

mätningar av partiklar (PM10, PM2,5), sot, ozon, partikelantal, 

partikelstorlek, meteorologiska parametrar samt vägfukt. Även 

kväveoxider och kolmonoxid mäts på platsen, men dessa instrument 

finns i en närliggande byggnad och påverkades inte av olyckan. 

Två av de förstörda instrumenten var mindre än tre år gamla och har 

tillsammans ett restvärde (kvarstående bokfört värde) på 210 335 kr 

i anläggningsregistret. Då instrumenten är helt obrukbara behöver 

de utrangeras ur anläggningsregistret. 

Inom redovisning innebär en utrangering att en anläggningstillgång 

inte längre finns kvar i verksamheten. Detta måste registreras i 

anläggningsregistret oavsett om det finns ett restvärde kvar eller om 

anläggningen är helt avskriven. Restvärdet på totalt 210 335 kr 

kommer vid utrangeringen bokföringsmässigt innebära en kostnad 

för SLB-analys.   

Förvaltningens synpunkter 

Nämnden föreslås besluta om utrangering av de anläggningsförda 

luftmätningsinstrumenten. 
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